
 انکوباتور
  

انکوباتور محفظه عايق بندي شده ايست که براي نگهداري دما و رطوبت کنترل شده محيط براي رشد 

براي ميکروارگانيسم هايي که دي  CO2بعضي انکوباتورها براي نگهداري ميزان دلخواه از . ميکروارگانيسم ها نياز است 

  .د هستند ، تجهيز شده ان) Capnophilic(اکسيد کربن دوست 

  : CO2انکوباتورهاي بدون _ الف 

  .تنظيم کننده دما را روي دماي مورد نظر قرار دهيد ‐

شود، روي  وقتي درجه حرارت به دماي مورد نظر رسيد ، دما را در هر روزکاری که از انکوباتور استفاده می ‐

  . ثبت کنيد QCبرگه 

  .نمونه ها را به طور ايمن روي سيني ها يا قفسه ها قرار دهيد  ‐

  .مي توانيد با قراردادن يک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انکوباتور ، محيط مرطوب ايجاد نماييد  ‐

  :دار   CO2انکوباتورهاي _ ب 

  .در هر روز استفاده ثبت مي شوند  QCدر برگه   CO2سطح دما و  ‐

  

  :نکته 

از  CO2وانيم جهت انکوباسيون نمونه هاي نيازمند ، تا زمان شارژ مجدد آن مي ت CO2ر صورت اتمام کپسول گاز د

  .کندل جار بصورت جايگزين استفاده نماييم 

  

 :نحوه نگهداري 
  .همه انکوباتورها بايد به طورماهانه با محلول صابون ملايم تميز شوند  ‐

. بايد به صورت ايستاده با زنجير سنگين به ديوار محکم شود  CO2به منظور رعايت موارد ايمني ، کپسولهاي  ‐

سيلندرهاي خالي را . زمانيکه از سيلندرها استفاده نمي شود ، سوپاپها و درپوشها بايد ، به طور محکم بسته شوند 

)  OC۵۲(تر از هرگز سيلندرهاي گاز را در دماي بالا. روي حمل کننده سيلندر گازبه طور محکم با زنجير نگهداري کنيد 
OF۱۲۵  سيلندرها را در وضعيت افقي قرار ندهيد . نگهداري نکنيد . 

   
  : CO2انکوباتورهاي بدون _ الف 

اقدامات اصلاحي بايد مطابق زمانيکه دماي انکوباتور خارج از محدوده قابل قبول براي واحد مورد نظر باشد ، بايد 

  :موارد ذيل انجام شود 

 .را بررسي کنيد  Circuit Panelو منبع برق ، پريز برق  •

 .را بررسي کنيد ) Set Point(دماي تنظيمي  •

 .اگر دستگاه هنوز درست کار نمي کند ، به نماينده سرويس دهنده اطلاع دهيد  •



 :دار   CO2انکوباتورهاي _ ب 
اين . رسي نماييد هر روز آن را پاساژ داده و رشدش را بر. يک کشت از نيسريا گونوره در انکوباتور قرار دهيد 

  .نياز کامل دارد   CO2ارگانيسم به 
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