
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  مرجع سلامت آزمايشگاه

          

    راهنماي انجام آزمايش 

  حساسيت به باسيتراسين 

  
صفحه  1  از 2  

  
  :        هدف ‐١

  ميكروكوك و استوماتوكوك از استافيلوكوك  افتراق
  
  :اساس آزمايش  ‐٢

رشد ميکروکوک ها می گردد ولی بر رشد استافيلوکوک هـا اثـر    مهارباسيتراسين آنتی بيوتيکی است که سبب 
  . مهاری ندارد 

  
   :نمونه اوليه  ‐٣

 Trypticase Soy Broth  رويساعته از ارگانيسم مورد نظر  ١٨ ‐٢٤كشت  ‐
  
 :مواد و ابزارلازم ‐٤

 )% 4U(ديسك باسيتراسين  ‐
 هينتون آگار آگار يا مولر محيط كشت بلاد ‐
 وبي با كدورت نيم مك فارلندمحلول ميكر ‐
  سواب استريل  ‐

  
  : روش انجام كار  ‐٤
  .هينتون آگار استفاده نمود آگار يا مولر مي توان از محيط بلاد 

، استافيلوكوك هـا بـه باسيتراسـين    اله عدم رشد اندازه گرفته مي شود، قطر هباسيونانكوبعداز يك شبانه روز 
  قطر هالـه عـدم رشـد    ( .اما ميكروكوك ها به آن حساسند. دده نمي شومشاهمقاومند و هيچ هاله عدم رشدي 

)(>10mm  
  

  ):QC(برنامه كنترل كيفي   ‐٥
از يك نمونه ميكروكوك  ( مترميلي  ١٠بزرگتر از عدم رشد هاله  با  Micrococcus Luteus: کنترل مثبت 

  ).وجود در آزمايشگاه استفاده كنيدملوتئوس 
  .ندارداز عدم رشد وجود هاله اي  : ATCC 14995 Staphylococcus Epidermidis:کنترل منفی 
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 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 معاونت بهداشتی

  شگاه هاياداره امور آزما
 


