
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  تمرجع سلام آزمايشگاه

          

    انجام آزمايش راهنماي

صفحه  1  از 2  سيتوكروم اكسيداز  

  
  :هدف  ‐١

از باكتري هايي مثل ويبريوناسه، ) كه همه اكسيداز منفي هستند ( جداسازي انتروباكترياسه ها  ‐
  )كه همه اكسيداز مثبت اند( پاستورلا و آئروموناس، سودوموناس، نيسريا، كمپيلوباكتر

  .اشندشناسايي ارگانيسم هايي كه فاقد آنزيم سيتوكروم اكسيدازند يا بي هوازي اجباري مي ب  ‐

  :اساس آزمايش  ‐٢
) هيدروژن (زنجيره تنفسي عامل انتقال الكترون  سيتوكروم ها، هوموپروتئين هاي حاوي آهن مي باشند كه در

در اين تست از يك معرف رنگي استفاده مي شود كه بجاي اكسيژن به عنوان پذيرنده . به اكسيژن هستند
  . نهائي الكترون جايگزين مي گردد

  
  : يهنمونه اول ‐٣
  ساعته از ارگانيسم مورد نظر از محيط هاي كشت مناسب  ١٨‐٢٤كشت  ‐

  
  

 :ابزار لازممواد و  ‐٤
ديسك تجاري آماده يا تترامتيل پارافنيلن دي آمين دي هيدروكلرايد در آب مقطر استريل% ١محلول  ‐

 اكسيداز
 كاغذ صافي   ‐
 اپليكاتور چوبي يا لوپ پلاستيكي يا پلاتينيوم  ‐

  

 : ام كارمراحل انج  ‐٥
  : الف ـ روش مستقيم روي پليت

.  دو تا سه قطره از معرف تازه تهيه شده را مستقيماً روي كلني هاي باكتري بر روي پليت اضافه مي كنيم
  .كلني هاي باكتري هاي اكسيداز مثبت بلافاصله به رنگ بنفش تغيير رنگ مي دهند

  

  : ب  ـ روش غير مستقيم
تقسيم كرده  ml ۱از محلول را در مقادير ١٠ mlآب مقطر تهيه كنيد ودر % ١از پودر معرف ، محلول  ‐

پس از  موقع مصرف يك ويال از فريزر خارج كرده ،. درجه در  فريزر نگهداري نماييد ‐٢٠در برودت 
البته مي  .ذوب شدن ، به تعداد مورد نياز كاغذ صافي را به معرف آغشته كرده در پليت تميز قرار دهيد

 . هاي آماده تجاري نيز استفاده نمود توان ازديسك
توصيه مي شود كه از مشتق تترامتيل . (مقداري از كلني باكتري را روي كاغذ حاوي معرف مي كشيم ‐

زيرا اين معرف براي ذخيره كردن پايدارتر و  ،پارافنيلن دي آمين بجاي مشتقات دي متيل استفاده شود
 .) كمتر سمي مي باشد تر است و نسبت به مشتق دي متيل، براي تعيين سيتوكروم اكسيداز حساس



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  تمرجع سلام آزمايشگاه

          

    انجام آزمايش راهنماي

صفحه  2  از 2  سيتوكروم اكسيداز  

 
) مايل به بنفش( ثانيه رنگ آبي تيره  ١٠در باكتري هاي اكسيداز مثبت در محل تلقيح كلني در عرض  ‐

ثانيه بيرنگ باقي  ١٠اما باكتري هاي اكسيداز منفي در عرض . )ار مهم استزمان بسي( ايجاد مي شود
ثانيه رنگ بنفش ايجاد مي كنند، نياز به انجام تست هاي  ١٠– ٦٠ه در مدت باكتري هايي ك .مي مانند

  . بيشتري دارند، زيرا احتمالاً متعلق به خانواده آنتروباكترياسه نمي باشند
 

  : QCبرنامه    ‐٦
  . يردگ ، صورتاين تست انجام مي شود زمان کهجديد و هر  سریكنترل كيفي بايد براي هر 

      Pseudomonas aeruginosa: كنترل مثبت
 E.Coli:   كنترل منفي

 

  : تداخلات‐٧
  .استفاده شود )ساعت ٢٤بيشتر از  (كهنه نبايد از كشت   ‐
يد بصورت تازه و روزانه تهيه شود مگر اينكه محلول ساخته شده در فريزر اكسيداز با%  ١محلول  ‐

 .نگهداري گردد
 .دهد شود زيرا نتيجه مثبت كاذب میه نبايد از محيط هاي كشت رنگي مثل مك كانكي استفاد ‐
براي انتقال باكتري روي كاغذ صافي يا ديسك اكسيداز نبايد از لوپ فلزي مثل استيل يا نيكروم  ‐

زيرا بر اثر سوزاندن لوپ، مقدار كمي اكسيد آهن بر روي آن ايجاد مي شود، كه ممكن  ،استفاده شود
 . دهداست نتيجه مثبت كاذب 

  
  ايمني ‐٨

در صورت تماس اتفاقي پوست يا . از تماس معرف با پوست و چشم خودداري نماييد  ، د تحريكبدليل ايجا
 .دقيقه شستشو دهيد  ١٥چشم را با مقادير زيادي آب  حداقل به مدت 

 
  
  

  

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 معاونت بهداشتی

  شگاه هاياداره امور آزما
 


