
   معیارهاي رد نمونه
  :معیارهاي عمومی 

 عدم وجود شناسه هاي بیمار روي ظرف نمونه -

 عدم همخوانی مشخصات بیمار روي برگه درخواست با اطلاعات روي ظرف نمونه -

 حاوي نمونه ظروف شکستگی  -

 ظروف نشت نمونه از داخل  -

 حجم کم نمونه -

 به آزمایشگاه  از زمان نمونه گیري تا تحویل نمونه، مجازگذشت مدت زمان  -

 انتقال نمونه  در نگهدارنده نامناسب -

 انتقال نمونه در شرایط دمایی نامناسب  -

 عدم رعایت شرایط مربوط به آمادگی بیمار قبل از نمونه گیري -

  :معیارهاي مربوط به انواع مختلف نمونه ها 

 :هماتولوژي  •

 ساعت از نمونه گیري 4ت پس از گذش  Rh و تعیین گروه خونی و CBC  ، ESRتحویل نمونه هاي  -

 که حاوي لخته هستند یا بدون ضدانعقاد گرفته شده اند Rh و تعیین گروه خونی و CBC  ،ESRنمونه هاي  -

 :بیوشیمی و سرولوژي  •

-FBS- 2hpp-BUN- Creatinine-Total Cholesterol-HDL- LDL- Triglycerideنمونه هاي بیوشیمی -

Uric acid که با ضدانعقاد گرفته شده اند 

 ، لیپمیک ، ایکتریک  در مواردي که این عوامل بر روي پارامترهاي مورد اندازه گیري تاثیر نمونه هاي همولیز  -

 .می گذارند           

 ) سرم جدا شده باشد بدون اینکه ( دو ساعت از نمونه گیري گذشت پس از  خون تامتحویل نمونه  -

 :ادرار  •

 ساعت از جمع آوري آنها می گذرد و در یخچال نگهدار 2که بیش از  ادرار و کشت مونه هاي آنالیز تحویل ن  -

  اند نشده            

 سی سی 10نمونه هاي ادرار کمتر از  -

 سه ادراري جمع آوري شده اندنمونه هایی که از کی -

 :مدفوع  -

  ذرد و در یخچال نگهداري نشده اندکه بیش از دو ساعت از نمونه گیري می گ مدفوعل نمونه هاي تحوی -



 


