
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  مرجع سلامت آزمايشگاه

   راهنماي انجام آزمايش

  آزمايش دكربوكسيلاسيون

 )ورنيتين و آرژينينا ،ليزين( 
صفحه  1  از 2  

  

  : هدف  ‐١
  كمك در تشخيص افتراقي انتروباكترياسه ها

  
  :اساس تست  ‐٢

  . اسيدهاي آمينه را در محيط كشـت دكربوكسـيله نمـوده و آمـين توليـد مـي كننـد        ،آنزيم هاي دكربوكسيلاز
تعدادي از اسيدهاي آمينه ابتـدا دهيدرولـه شـده و بعـد     . آمين هاي توليد شده باعث واكنش قليايي مي شوند 

  .بوكسيله مي شونددكر
  
  :مواد و تجهيزات مورد نياز‐٣

 حاوي اسيد آمينه براثمحيط مولر دكربوكسيلاز  −
 بدون اسيد آمينه براث   دكربوكسيلاز محيط مولر −
 روغن استريل −

  

  :مراحل انجام كار  ‐٤
ه و لوله ديگـر  يك لوله حاوي اسيد آمين ( كربوكسيلازلوله مولر د ودر د ،هاي ايزوله باكتري مورد نظراز كلني 

حدود  ،روي محيط كشت را با روغن استريلدر هر دو لوله، . تلقيح كنيد) فاقد اسيد آمينه به عنوان لوله كنترل 
cmدرروز ٤به مدت را لوله ها .  بپوشانيد ١o Cرا روزانـه چـك نماييـد    آنهـا  كرده ولي تغيير رنگانكوبه  ٣٥  .

بيانگر زنده بودن ارگانيسم و تخمير كننده بـودن   ،ل در لوله كنترلزول پورپرتغيير رنگ زرد در انديكاتور برموك
بـراي عملكـرد آنـزيم دكربوكسـيلاز شـرايط      و محيط اسيدي شده  PH ،آن مي باشد كه در اثر تخمير گلوگز

لوله زرد مي شوند كه به دليل تخميـر مقـدار كـم     ٢در طي مراحل ابتدايي انكوباسيون، هر .  فراهم شده است
شود رنگ محيط حاوي اسيد آمينه به رنگ اوليـه خـود    مصرفاگر اسيد آمينه    .محيط كشت است گلوگز در

اگر اسيد آمينه مصرف نشود رنگ محيط زرد باقي مي ماند، ايجـاد رنـگ خاكسـتري در    . بر مي گردد) بنفش(
  .  بعضي مواقع به دليل احيا شدن انديكاتور است

         انكوباسـيون بـه مـدت    )عدم توانـايي تخميـر گلـوكز   ( ير تخميري باكتري هاي غ نظير يه هاوبعضي س: توجه
ي زيـاد مقـدار  جهت تسريع در كار مي توان از مقدار كمي محيط كشت همـراه بـا تلقـيح    .نياز دارند  روز٧‐١٤

  .استفاده كرد كلني خالص باكتري
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  مرجع سلامت آزمايشگاه

   راهنماي انجام آزمايش

  آزمايش دكربوكسيلاسيون

 )ورنيتين و آرژينينا ،ليزين( 
صفحه  2  از 2  

  
  :كنترل كيفي  ‐٥

  اسيد آمينه                 وش كنترل مثبتس                 وش كنترل منفيس           
Lysine        Enterobacter aerogenes             Enterobacter cloacae 
Ornithine  Enterobacter cloacae  Klebsiella pneumoniae 
Arginine  Enterobacter cloacae  Enterobacter aerogenes 

  
مـي باشـد كـه شـامل      Lysine Iron Agarزين بكار مي رود محيط ديگري كه براي دكربوكسيلاسيون لي

اين محيط براي شناسـايي سـالمونلاها بكـار    .  است H2S ئيشناسا جهت ،يترات دپتوسولفاتنفريك آمونيوم 
ايجاد رنگ سـياه در عمـق و رنـگ بـنفش در سـطح       .و ليزين دكربوكسيلاز مثبت اند S H2مي رود كه اغلب

  . تست است ٢اين  نشان دهنده مثبت بودن ،محيط
  :تداخلات  ‐٦

زيـرا در محـيط   . دكربوكسيلاز ارجح اسـت  استفاده از محيط ليزين براث نسبت به محيط مولرمعتقدند  عده ای
  )نه به شرايط هوازي يا محيط اسيدي( .نياز است PHليزين براث فقط به قليايي شدن و تغيير رنگ انديكاتور 

زيـرا  . ا استفاده شوديسراشيا و هافن از باكتري ها مثل كلبسيلا، انتروباكتر، اما اين محيط نمي تواند براي بعضي
قليايي نهـايي تـداخل كـرده و واكـنش منفـي       PHاين باكتري ها استيل متيل كربونيل توليد مي كنند كه با 

  .كاذب مي دهد
  
  
  
  

  

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 معاونت بهداشتی

  شگاه هاياداره امور آزما
  
  
  
  
  
  
 


