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 اتوكلاو
اگر چه اتوكلاو بهترين وسيله براي استريليزاسيون است، بايد تصـديق كنـيم كـه طـولاني شـدن مرحلـة       

گرمايي، سبب كاهش كيفيت مواد مغذي در محيط هاي كشت كمپلكس محتوي  قند، مواد معدني و فلزي مـي شـود   

ليزاسـيون بايـد از زمـان كوتـاهتر و     بنابراين در چرخة استري. و در نتيجه به محيط هاي كشت زيان وارد مي كند

دماي بالاتر استفاده كنيم تا علاوه بر آنكه آسيب كمتري به محيط كشت وارد مي شود، براي ارگانيسم نيز كشنده 

  .تر باشد

 
  چرخة استريليزاسيون

 )C۱۲۱‐˚C ۲۰˚(زمان بالا رفتن دما در محفظة اتوكلاو :  ۱مرحلة  •

 )>C۱۲۱‐˚C ۱۰۰˚(ظرف محيط كشت  زمان نفوذ گرما به داخل :  ۲مرحلة  •

  )C۱۲۱˚(زمان نگهداري در دماي مقرر :  ۳مرحلة  •

  )C۱۲۱‐˚C۸۰˚(زمان پايين آمدن دماي محفظه :  ۴مرحلة  •

 
  انواع استريليزاسيون

 استريليزاسيون محيط هاي كشت و محلول ها •

  استريليزاسيون مواد مصرفي آلوده   •

  استريليزاسيون مواد خشك بسته بندي شده   •

 
  استريليزاسيون محيط هاي كشت و محلولها

 .درپيچ آنها را شل كنيد. آنها را پر نكنيد ۳/۲بيشتر از . بهتر است از لوله و ارلن درپيچ دار استفاده شود •

 ۵بايد فاصلة اشياء از يكديگر و از ديواره هاي اتـوكلاو حـداقل   . از قرار دادن اشياء بر روي يكديگر بپرهيزيد •

 . ا بخار جريان يابدسانتي متر باشد ت

  .تنظيم كنيد) C۱۲۱˚دقيقه در  ۱۵معمولاً (زمان و دما را طبق دستور شركت سازنده . درب اتوكلاو را ببنديد •

محتوي مقدار قند بالا يـا عوامـل مهـار كننـده     (در بعضي از محيط هاي كشت كه به دماي بالا حساس هستند  •

محصول نهايي كاهش مي  pHتحت تأثير دماي بالا،  ) مثل دزوكسي كولات سديم يا نمكهاي صفراوي هستند

 .يابد
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زمان لازم براي رسـيدن بـه   . دماي استريليزاسيون به دماي چمبر اتوكلاو برميگردد نه به دماي محيط كشت •

 .اين دما بايد در حد ممكن كوتاه باشد

ثال محتويات يك ظرف يك براي م. چرخة استريليزاسيون بايد متناسب با زمان نفوذ گرما در نظر گرفته شود •

 .، به اين دما برسدC۱۲۱˚دقيقه از زمان رسيدن محفظه به دماي  ۱۵ليتري محيط كشت بايد طی 
  

  استريليزاسيون مواد مصرفي آلوده

 مواد مصرفي آلوده را جدا نموده و در كيسه هاي قابل اتوكلاو شـدن قـرار دهيـدو بـر روي آنهـا برچسـب        •

Biohazardنصب كنيد. 

ينان از نفوذ بخار به همة قسمتهاي كيسه، يا گرة آنرا شل كنيد يا قبل از محكم كردن گره، يك پيمانه براي اطم •

 .كيسه را پر نكنيد ۴/۳بيش از . آب به آن اضافه كنيد) ليتر ۳/۰(

  .براي جلوگيري از مسدود شدن آبگذر اتاقك اتوكلاو توسط آگار مذاب، كيسه ها را داخل سطل قرار دهيد •

  .مي باشدC ۱۳۴˚دقيقه در  ۱۵‐۳۰يا C۱۲۱˚دقيقه در  ۳۰‐۶۰م براي استريليزاسيون زباله، زمان لاز •

را بايـد   محتـوي سـلنيت   اما محـيط كشـت  . وقتي آگار ذوب شده، سفت شد آنرا مثل زبالة طبيعي دور بريزيد •

  .بصورت زبالة مخصوص منهدم كنيد

  

  استريليزاسيون مواد خشك بسته بندي شده

در اتوكلاو قرار دهيد كه حداكثر چرخش بخار  در بين آنها ايجاد شود و بـا ديـواره هـاي     بسته ها را طوري •

 .اتوكلاو نيز تماسي نداشته باشند

دقيقـه   ۳۰دقيقه با خـروج سـريع بخـار يـا      ۲۵زمان لازم براي استريليزاسيون مواد خشك بسته بندي شده ،  •

 .مي باشدC ۱۲۱˚بدون خروج بخار در دماي 

 
  ينحوة نگهدار

لوازم فرعي مثـل طبقـات و سـيني    . صفحة كف اتوكلاو را از سوراخ آبگذر اتاقك جدا كرده، تميز كنيد: روزانه •

 .سطح آب ژنراتور را كنترل كنيد. ها را با آب و صابون بشوييد

 .سوپاپ اطمينان را بررسي كنيد. آبگذر و درزها را تميز كنيد: هفتگي •

  .آب دستگاه را تعويض نماييد: ماهانه •

  .داخل و خارج دستگاه و قسمت بيروني آبگذر را تميز كنيد: ماه ۳هر  •
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  .دستگاه توسط نمايندة سرويس تعمير، بازرسي شود: ماه ۶هر  •

  

  كنترل كيفيت  

  :تست شيميايي

در هـر  . سه عامل زمان، بخار و دما را كنترل مي كند و از زرد به بنفش تغيير رنگ مي دهد: TSTنوار كاغذي  ‐ 

 . اين نوار استفاده كنيدكاري از  سری

علاوه بر سنجش استريليتي، امكان ثبت تاريخ استريليزاسيون، نام فرد اسـتريل   Sterility-Record:برچسب  ‐ 

  . كاري از اين برچسب استفاده كنيد سریدر هر . كننده و نام  محيط كشت بر روي اين برچسب وجود دارد

  :تست بيولوژيك

  .بطور هفتگي توصيه مي شود  ATCC 7953ر باسيلوس استئاروترموفيلوس استفاده از ويال حاوي اسپو     

  ايمني

 .از دستكش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده كنيد •

رسيد كنار درب اتوكلاو بايستيد و آنـرا   C ۶۰˚بعد از آنكه فشار اتاقك اتوكلاو به صفر و دماي آن به حدود  •

 .شوند، سپس آنها را حمل كنيد منتظر بمانيد تا ظروف كمي خنك. باز كنيد

  .هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاري يا خارج نمودن وسايل و مواد ننماييد •

  .هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پريز اقدام به تميز نمودن آن نكنيد •

 .نيدهرگز پيچ هاي محكم كنندة درب را در هنگام كار دستگاه شل و سفت نك •

  

  

 
  )اون(فور

  

اون براي استريل كردن موادي كه نمي توانند بطور كامل تحت نفوذ بخار قرار گيرنـد، امـا مـي تواننـد دمـاي      

اون  بـويژه بـراي ظـروف شيشـه اي مثـل لولـه       . را تحمل كنند، به كـار  مـي رود   C۱۸۰ ‐ ۱۶۰˚بالاي مورد نياز مثل 

 .                                                    زي مثل پنس، اسكالپل و قيچي به كار مي رودآزمايش، پتري ديش، پي پت و نيز براي آلات فل
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، نشانگر درجه حرارت، ترموستات و تايمر، )جهت چرخش هواي متراكم در سراسر اتاقك(اون بايد داراي فن 

 .طبقات مشبك، قفل داخلي درب و عايق بندي مناسب جداره ها باشد

  

  اسيون در اوناستريليز

جهت استريل نمودن آنها در اون ميتوان از فويل آلومينيومي يا كاغذ  الذکر فوق براي بسته بندي وسايل ‐۱  

 .كرافت و سربطريهاي پنبه اي استفاده نمود

 .را متصاعد مي كند اريّفربايد دقت شود كه كاغذ و پنبه نسوزند چون پنبة نيم سوز مواد ضد باكتري  ‐۲  

سانتي متر از انتهاي فوقاني پي پتها را با پنبة غير جاذب ببنديد و آنها را در ظروف فلـزي قـرار    ۲ود حد ‐۳  

  . داده، درب آنها را ببنديد

درپوش لوله هاي آزمايش را با كاغذ آلومينيومي بپوشانيد و آنها را بطور عمودي در جا لولـه اي قـرار    ‐۴  

  .  ز طريق هوا در طي ذخيره سازي حفظ مي كنددرپوش، لبة لوله را از آلودگي ا. دهيد

در صورتي مي توان بطري هـاي درپـيچ دار را در اون  اسـتريل نمـود كـه درپـوش و آسـتري آنهـا از          ‐۵  

پروپيلن  يا لاستيك سيليكون ساخته شده باشد تا در دماي استريليزاسيون از شكل طبيعـي خـارج    موادي مثل فلز، پلي

  .نشود

را در ظرف شيشـه اي يـا فلـزي ودر انـدازه هـاي       Petroleum Jelly، چربي و گريس مثل پودر، روغن ‐۶  

 .گرم يا عمق  يك سانتي متر تجاوز نكند، استريل نماييد ۱۰كوچك كه از وزن 

مـواد را بـه گونـه اي در    . ئن شـويد  قبل از قرار دادن ظروف شيشه اي در اون، از خشك بودن آنها مطم ‐۷  

  .هواي داغ در اطراف و مابين آنها در جريان باشد اون قرار دهيد كه

زمان نگهداري استريليزاسيون از زماني آغاز مي شود كه اتاقك به دماي استريل انتخـابي برسـد و نيـز     ‐۸  

‐C۱۸۰˚  (مدتي هم بيشتر درنظر گرفته مي شود تا همة قسمتهاي اتاقك و مواد داخل آن به دمـاي مـورد نظـر برسـند    

  ).ساعت ۲به مدت   ۱۶۰

به دليل عايق بودن دستگاه، چند ساعت طول مي كشد تا اشياء داخل آن خنك شود، مگر آنكه مجهـز بـه    ‐۹  

اگـر هـواي سـرد    . خنك شـوند  C۶۰˚درب اون را باز نكنيد تا اتاقك، ظروف  و مواد داخل آن تا دماي حدود . فن باشد

 .  ترك بخورند ناگهان وارد دستگاه شود ممكن است ظروف شيشه اي

  

 :نحوة نگهداري 
  .ماه توسط نمايندة سرويس تعمير، بازرسي شود ۶بطور ماهانه داخل آن تميز وهر     
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  :كنترل كيفيت 

از ايـن ويـال در   . و مشـاهدة تغييـر رنـگ مناسـب از قرمـز بـه سـبز        Browne ويال شيشه اي : تست شيميايي    

  .كاري استفاده كنيد سریهر

بطور   ATCC 9372استفاده  از نوار كاغذي حاوي اسپور  باسيلوس سوبتيليس واريتة نايجر: كتست بيولوژي    

  .هفتگي توصيه مي شود

  :ايمني

  .استفاده از دستكش مقاوم به حرارت و محافظ چشم    

  

  

  

  انکوباتور
  

رشد انکوباتور محفظه عايق بندي شده ايست که براي نگهداري دما و رطوبت کنترل شده محيط براي 

براي ميکروارگانيسم هايي که دي  CO2بعضي انکوباتورها براي نگهداري ميزان دلخواه از . ميکروارگانيسم ها نياز است 

  .هستند ، تجهيز شده اند ) Capnophilic(اکسيد کربن دوست 

  : CO2انکوباتورهاي بدون _ الف 

  .تنظيم کننده دما را روي دماي مورد نظر قرار دهيد ‐

روي  شود، می استفاده کاری که از انکوباتورارت به دماي مورد نظر رسيد ، دما را در هر روزوقتي درجه حر ‐

  . ثبت کنيد QCبرگه 

  .نمونه ها را به طور ايمن روي سيني ها يا قفسه ها قرار دهيد  ‐

  .جاد نماييد مي توانيد با قراردادن يک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انکوباتور ، محيط مرطوب اي ‐

  :دار   CO2انکوباتورهاي _ ب 

  .در هر روز استفاده ثبت مي شوند  QCدر برگه   CO2سطح دما و  ‐

  

  :نکته 
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از  CO2، تا زمان شارژ مجدد آن مي توانيم جهت انکوباسيون نمونه هاي نيازمند  CO2ر صورت اتمام کپسول گاز د

  .کندل جار بصورت جايگزين استفاده نماييم 

 
  : يهدارنحوه نگ

 .همه انکوباتورها بايد به طورماهانه با محلول صابون ملايم تميز شوند  ‐

. بايد به صورت ايستاده با زنجير سنگين به ديوار محکم شود  CO2به منظور رعايت موارد ايمني ، کپسولهاي  ‐

سيلندرهاي خالي را . د زمانيکه از سيلندرها استفاده نمي شود ، سوپاپها و درپوشها بايد ، به طور محکم بسته شون

)  OC۵۲(هرگز سيلندرهاي گاز را در دماي بالاتر از . روي حمل کننده سيلندر گازبه طور محکم با زنجير نگهداري کنيد 
OF۱۲۵  سيلندرها را در وضعيت افقي قرار ندهيد . نگهداري نکنيد . 

    

  : CO2بدون  يانکوباتورها_ الف 

اقدامات اصلاحي بايد مطابق محدوده قابل قبول براي واحد مورد نظر باشد ، بايد زمانيکه دماي انکوباتور خارج از 

 :موارد ذيل انجام شود 

 .را بررسي کنيد  Circuit Panelمنبع برق ، پريز برق و  •

 .را بررسي کنيد ) Set Point(دماي تنظيمي  •

 . اگر دستگاه هنوز درست کار نمي کند ، به نماينده سرويس دهنده اطلاع دهيد •
  :دار   CO2 يانکوباتورها_ ب 

اين . هر روز آن را پاساژ داده و رشدش را بررسي نماييد . يک کشت از نيسريا گونوره در انکوباتور قرار دهيد 

  .نياز کامل دارد   CO2ارگانيسم به 
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 دستورالعمل فني انكوباتور 
  كليات 

ها كه نياز به حـرارت  ميكروب يا نگهداري مواد در برخي آزمايشهاي كشت حاوي انكوباتور براي نگهداري سوسپانسيون يا محيط
  . گرددخاص دارند، استفاده مي

  

  چگونگي كاربري
هـا مـورد   و رطوبت تنظيم شده محيط براي رشد ميكروارگانيسـم اي است كه براي نگهداري دمابندي شدهانكوباتور محفظه عايق

هـايي كـه دي اكسـيدكربن دوسـت     ارگانيسـم بـراي ميكـرو   CO2زان دلخـواه از  هـا بـراي نگهـداري مي ـ   بعضي انكوبـاتور . نياز است
)Capnophilic (اندهستند، تجهيز شده.  

  :CO2هاي بدون انكوباتور -الف 
  .تنظيم كننده دما را روي دماي مورد نظر قرار دهيد •
  . ثبت كنيد) QC(ل كيفي وقتي درجه حرارت به دماي مورد نظر رسيد، دما را در هر روز استفاده روي برگه كنتر •
  .ها قرار دهيدها يا قفسهطور ايمن روي سيني ها را بهنمونه •
  .توانيد با قراردادن يك تشتك پر از آب متناسب با اندازه اتاقك در كف انكوباتور، محيط مرطوب ايجاد نماييدمي •
  :دار CO2هاي انكوباتور –ب 
  .شوندفاده از آن، ثبت ميدر زمان است QCدر برگه  CO2سطح دما و  •
از محفظه حـاوي   CO2هاي نيازمند توانيم جهت نگهداري نمونه، تا زمان شارژ مجدد آن ميCO2گاز درصورت اتمام كپسول •

  .صورت جايگزين استفاده نماييمبه) candle jar(شمع 
  

  نحوه نگهداري 
  .ميز و در صورت لزوم ضد عفوني شوندطور ماهانه با محلول صابون ملايم تها بايد بهتمامي انكوباتور •
خارج از محدوده قابل قبول براي واحد مورد نظر باشد، بايد به سوپروايزر فني اطلاع  Co2كه دماي انكوباتورهاي بدون زماني •

  :اقدامات اصلاحي مطابق موارد ذيل انجام شود .داده شود
  .خاموش را بررسي شود/ منبع برق، پريز برق و كليدهاي روشن 
  .را بررسي گردد) Set Point(ماي تنظيميد 
  .كند، بايد به نماينده سرويس دهنده اطلاع داده شوداگر دستگاه هنوز درست كار نمي 
  .تمام عمليات نگهداري، تميزكردن و تعويض سيلندر بايد در جداول مربوطه ثبت گردد 

  كنترل كيفيت 
  .گرددطور روزانه و در دو نوبت بر روي منحني حرارت ثبت ميگيري و بهحرارت انكوباتور با دماسنج كاليبره، اندازه •



   
 

  

  
  

   مرجع سلامت آزمايشگاه

 
  و انكوباتور اتوكلاو، فور   دستورالعمل فني   

 M-09/00: كد

زا 8   8 صفحه   

  
 
 
دار يك كشت از نايسريا گونوره را در انكوباتور قرار داده و هر روز آن را پاسـاژ و رشـد آن بررسـي و ثبـت      CO2هاي در انكوباتور •

  .نياز دارد CO2اين ارگانيسم براي رشد به . گردد
  

  ايمني 
  .آميز كاهش يابد و ولتاژ مصرفي باشد تا احتمال وقوع هرگونه حادثه مخاطره رساني مطابق توان سيستم برق  •
  .در موقع تنظيم فشار و دما به نكات مندرج در دفترچه راهنما و زمان مربوطه توجه گردد •
استفاده از در زمان اتمام كار با دستگاه، رعايت نكات ايمني ازجمله استفاده از دستكش و خروج تدريجي بخار و در صورت لزوم  •

  .باشد محافظ صورت ضروري مي
كـه از  زمـاني . صورت ايستاده به ديوار با زنجيـر سـنگين محكـم شـوند    بايد به CO2هاي به منظور رعايت موارد ايمني، كپسول •

م سيلندرهاي خالي را روي حمل كننده سيلندر محك. ها بايد محكم بسته شوندها و درپوششود، سوپاپسيلندرها استفاده نمي
سـيلندرها در وضـعيت افقـي    . نگهـداري نشـوند   C52 (°F125°(هرگز سيلندرهاي گاز در دماي بالاتر از . با زنجير بسته شوند

  .قرارنگيرند
  
  

  
 


