
  

  

  
  

  مرجع سلامت آزمايشگاه

    راهنمای انجام آزمايش

 ديسک نووبيوسين
  منفیاستافيلوكوكهای کوآگولاز  افتراقجهت  

صفحه  1  از 2  

  

  

  

    :هدف  ‐١
بکـار  از کشـتهای ادرار،  منفی جدا شده  کوآگولازاستافيلوكوكهای غربالگری جهت  تعيين حساسيت به نووبيوسين،

  .رود می
  
  :نمونه اوليه ‐۲
 ساعته از ارگانيسم مورد نظر ١٨‐٢٤کشت  ‐
  
 :مواد و معرفها ‐٣
 ميکروگرمی ٥ديسک نووبيوسين   ‐
 پليت بلاد آگار خون گوسفند ‐
 آب استريلوس ‐

  
 : روش انجام آزمايش ‐٤

 .تهيه نماييد Brothمورد نظر در آب مقطر استريل يا  از ارگانيسم  ونيک سوسپانسي −
 . باشد  مک فارلندبا استاندارد نيم  مطابق سوسپانسيون بايد کدورت −
 .پليت بلاد آگار کشت دهيد نصفآب استريل روی با يک سو −
بـه آرامـی    با پـنس اسـتريل   .قرار دهيد تلقيح شده ت شرايط استريل يک ديسک نووبيوسين روی ناحيهحت −

 .روی ديسک فشار آوريد تا مطمئن شويد با سطح آگار تماس پيدا کند
  
 : نتايج ‐٥

‐ S.saprophyticus  و هاله عدم رشد به نووبيوسين مقاوم بودهmm ۶  تاmm ۱۲ ايجاد می کند. 

نووبيوسين حساس بـوده و هالـه عـدم رشـد     به ،  S.aureusمنفی و کوآگولاز ساير استافيلوکوکهای  ‐
mm ۱۶  کننديا بزرگتر ايجاد می .  

  

 : کنترل کيفی ‐٦
 S.saprophyticus  به نووبيوسين مقاوم یکنترل شسو −
 S.epidermidis به نووبيوسين حساس یکنترل شسو −

  .يا بطور هفتگی با سويه های فوق بايد انجام شودجديد از ديسک  Lotکنترل کيفی با هر 
 
  
  
  



  

  

  
  

  مرجع سلامت آزمايشگاه

    راهنمای انجام آزمايش

 ديسک نووبيوسين
  منفیاستافيلوكوكهای کوآگولاز  افتراقجهت  

صفحه  2  از 2  

  

  

  
  

  

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 معاونت بهداشتی

  شگاه هاياداره امور آزما
 


